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 ملخّص  
 

الستانلس ستيل ة المصنوعة من ة اليدوي  ي  ه الأدوات اللب  تشو  إلى المقارنة بين انكسار و الهدف: تهدف هذه الدراسة 
سنان في الأ ة المنحنية تحضير الأقنية الجذري  أثناء ر طول العمل تغي   دراسة ويكل تيتانيوم الن   من مع تلك المصنوعة

 مقلوعة. ال
 ثم تم   سن   ة لكل  فتح الحجرة اللبي   مع قناة منحنية واحدة. تم   امقلوع ابشري اسن 42 اختيار تم  رق: المواد و الط  

 صوير, ثم  ثابت للأسنان أثناء الت  يليكون للحفاظ على وضع من قالب من الس  ض سن   وضع كل   تحديد الطول العامل, تم  
تحضير الأقنية في المجموعة الأولى  اً إلى مجموعتين: تم  نة عشوائي  تقسيم العي   تحديد درجة انحناء الأقنية الجذرية. تم   تم  

تحضير تقييم و فحص الأدوات بعد انتهاء ال تانلس ستيل و في المجموعة الثانية بأدوات النيكل تيتانيوم. تم  بأدوات الس  
 .للأقنية ر طول العملهها بالإضافة إلى تغي  من حيث انكسارها و تشو  

 SSتحضيرها بنظام  ر في طول العمل لدى ثلاثة أسنان تم  حصل تغي  ه أن  راسة النتائج: وجد من خلال هذه الد  
 م  فرق مه أي  ظهر يلم ذلك   أن  إل    Ni-Tiر في طول العمل أثناء التحضير بنظام فقط بالمقابل لم يحصل أي تغي  

 هها بالرغم من أن  ة من حيث انكسار الأدوات أو تشو  فرق ذو دللة إحصائي   كما لم يوجد أي   ظامين.اً بين الن  إحصائي  
 .تانلس الستيلأثناء تحضير الأقنية المنحنية كان أكبر في نظام الس   هةو المشو   عدد الأدوات المكسورة

ة  ة اليدوي  ل يوجد فرق بين الأدوات اللبي   هة فقد وجد أن  راسة الحالي  على نتائج الد   اعتماداً  الستنتاجات: 
ر في طول العمل أثناء تحضير المصنوعة من ستانلس ستيل أو تلك المصنوعة من  نيكل تيتانيوم من حيث التغي  

أثناء  هةالمشو  وات المكسورة أو من حيث عدد الأد النظامينكما لم يوجد اختلاف بين  ة المنحنية.الأقنية الجذري  
 .التحضير
 

 ر طول العمل.تغي   النيكل تيتانيوم. الستانلس ستيل. ه الأدوات,تشو   انكسار الأدوات. : انحناء القناة.ةالكلمات المفتاحيّ 
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  ABSTRACT    

 

Aim: to compare NiTi hand instruments with Stainless- steel instruments according 

to separation, deformation and changing of working length during preparation of curved 
root canal in extracted teeth. 

Materials and Methods: 24 of curved root canal were randomly divided into two 
groups. One group was prepared using stainless steel instruments and the other prepared by 
NiTi instruments. Separation and deformation of the two hand instrument systems were 

determined and the changing of working length during preparation were registered and 
compared. Data were collected and stastical analysis were conducted.  

Results: Stainless steel system showed more separated and deformed instruments, but 
there were   no significant differences between two systems. Also, change of working 
length was happened with stainless steel only but without significant differences with NiTi.  

Conclusion: under the conditions of this study, it can be concluded that two hand 
instrumentation systems separated and deformed with no differences . However, working 

length was changed during use stainless steel but without differences between two system. 
 

 

Key words : Deformed instruments, NiTi, Separation instrument, Stainless-steel, working 
length.      

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 *Assistant Professor, University Tishreen, Lattakia, Syria. 



  2102Tishreen University Journal. Health Sciences Series( 2( العدد )73العلوم الصحية المجلد ) مجلة جامعة تشرين

00 

 مة :مقدّ 
حشي على تطهير و  ر بشكل أساسي  الذي يؤث  ة و مراحل المداواة اللبي   ة من أهم  يعتبر تحضير الأقنية الجذري   

للقناة  و مستدق   الحصول على شكل مخروط مستمر   إلىحيث يهدف تحضير الأقنية الجذرية  2,1).الأقنية الجذرية )
و توسيع الجزء التاجي للقناة   3)من جهة ) الإمكانق الذروي بأبعاد صغيرة قدر رة مع المحافظة على التضي  المحض  
تحقيق هذا الهدف  ن  إ حشي القناة الجذرية . الناتج من تطهير و  ركل المحض  رة من جهة أخرى بحيث يسمح الش  المحض  

أثناء تحضير الأقنية   حقيقياً  ياً تحد   له يشك  ن   أقد يكون سهلًا أثناء تحضير الأقنية الجذرية المستقيمة أو الواسعة إل  
قنية : تحضير الأ أثناءوالشذوذات  الأخطاءعض الصعب في بعض الحالت تجنب ب ه من . حيث أن  الجذرية المنحنية

  الأدوات.حتى انكسار  أول الدرجات , النثقاب كانحراف موضع الذروة , تشك  
 يكون معظمهااللبية  الأدواتقنية الجذرية باستعمال أنواع متعددة من ر اليدوي للأيالتحض يتم   بشكل عام  

نت من خليطة النيكل تيتانيوم . وقد بي   أو ) الفولذ غير القابل للصدأ (  الستانلس ستيلمعدن  من إما مصنوعاً 
 الأقنية فته تنظيعو باستطا الأقنيةيستعمل لتحضير د محد  جهاز  أوة تحضير خاصة يوجد تقني   ه لن  الدراسات أ

ن احثيبالبعض فقد وجد  حال , ة( . على أي  (6,5,4نية حنية المنقة في  الأوخاص   الجذرية من جميع البقايا وبشكل تام  
 .((8,7,6ة مقارنة مع أجهزة التحضير الآليالجذري الأقنيةاليدوية تملك قدرة أكبر على تنظيف  ةاللبي   الأدوات أن  

ع الأدوات اللبية يصنتخليطة النيكل تيتانيوم المرنة  ل اقتراح مشكلة تحضير الأقنية المنحنية تم   بهدف حل  و 
 بالمرونة العالية و الذاكرة الشكلية ( الحيويةالخليطة الناتجة )(Ni-Ti)  يز خليطةتتم  المستخدمة في التحضير, حيث 

ة الأداة اللبي   ومساعدوه أن   (Walia 1988)وجد الباحث قد ف   (13,12,11,10).تحتفظ بها الأداة أثناء العملالتي 
 #15 مرات مقارنة مع الأداة اللبية قياس  3إلى  4 ـكانت أكثر مرونة ب(  ( Ni-Tiوالمصنوعة من #15 قياس 

هذه الأداة كانت أكثر مقاومة للكسر مقارنة مع نظيرتها  كما أن  ولنفس المصنع ,   من الستانلس ستيل المصنوعة 
 . 9))لس ستيل نالستا

رات تقييم العديد من المتغي   إلىتهدف الدراسات التي تبحث في تغير شكل القناة الجذرية  أثناء التحضير 
الحاصلة بالقناة المنحنية نتيجة  الستقامةي درجة الحاصلة نتيجة التحضير : الشكل القمعي المخروطي المستمر, تحر  

 و يتم   (.15,14ه الأدوات ) ر طول العمل , انكسار و تشو  , تغي  انثقاب الجذرل درجة, انحراف الذروة و التحضير, تشك  
 على أقنية مصنعة من الأكريلإجراء أبحاث من خلال  حاصلة  أثناء تحضير الأقنية الجذرية الرات دراسة هذه المتغي  

 .  (16)على أسنان بشرية مقلوعة ذات أقنية منحنية  أوالمناسب  بالنحناء
لية اليدوية منها و الآلبية المختلفة بهدف تقييم الأدوات ال 5991و مساعدوه عام  Sereneفي دراسة قام بها 

استعمال الأدوات  ن  أ و تأثيرها على الشكل النهائي للأقنية وجدوا في تحضير الأقنية الجذرية المنحنيةمن حيث الفعالية 
هات واضحة في الأقنية الجذرية المنحنية تشو   حدوث ى إلىلس ستيل قد أد  ناليدوية المصنوعة من الستااللبية 

رات مقبولة ت إلى تغي  قد أد  (  ( Ni-Tiاستعمال الأدوات المصنوعة من  في حين أن  لقياسات الكبيرة, اخصوصاً في و 
استعمال  أن   فقد وجدوا 1992زملاؤه عام و Wildey ا في الدراسة التي قام بها . أم  ((17في تشريح الأقنية الجذرية 

رة  تطبيق قوى زائدة على جدران القناة المحض   إلىي أدوات لبية غير مرنة في تحضير الأقنية الجذرية المنحنية سيؤد  
 . (18ر للقناة )مترافقة مع استقامة واضحة في الوجه الداخلي المقع  

( SSستانلس ستيل )أدوات التصوير التوموغرافي المحوسب لمقارنة فقد استعملوا  Garip & Gundayا أم  
 ( قد أنتجت توسيعاً Ni-Tiأدوات ) أن  لوا إلى نتيجة مفادها اليدوية و توص  ( Ni-Tiنيكل تيتانيوم )الأدوات  اليدوية مع
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 ( و ذلك عند تحضير الأقنية الأكريليةSSللأقنية مع محافظة على تحضير مركزي للقناة المنحنية مقارنة مع ) جيداً 
 (.19) عةالمصن  

و  K3(Ni-Ti)لت دراسة إلى نتيجة عدم وجود أي فرق بين النظامين الآلي  فقد توص  ومن جهة أخرى   
ه الأقنية ر طول العمل أو حتى تشو  من حيث عدد الأدوات المكسورة أثناء التحضير أو تغي  K-Flexofile (SS )اليدوي 

قام بها و في دراسة حديثة  (.20مقلوعة )بشرية نان ت المقارنة بينهما في أقنية منحنية لأسنتيجة التحضير عندما تم  
Saber  ثنائية المبرد هي  نظام  أوية وحيدة آلمقارنة أنظمة تحضير ل 4152و رفاقه عامProtaper Next   مع

نظام  ن  فقد وجدوا أ في تحضير الأقنية المنحنية   iRaCe   ,  Hyflex    ( CMلي )نظامي التحضير الآ
Protaper Next   ثناء التحضير مقارنة مع هذين أ لشذوذات تشريحية  بالإضافةفي منحى القناة  واضحاً  تغيراً ب قد سب

ر موضع الذروة  أثناء و تغي  أمن حيث انكسار الأدوات  المدروسة, في حين لم يكن هناك فرق بين الأنظمة النظامين
 . ( (21تحضير الأقنية المنحنية

هذا  الأدوات اللبية المستعملة في تحضير الأقنية الجذرية كبيرة فإن  ما كانت كل   هأن   واوجد أخرى في دراسةو 
و شذوذات تشريحية في  في منحى القناة الأصلي وبالتالي إحداث استقامة في القناة  أكبري إلى حدوث انحراف سيؤد  

 .(22)رة شكل القناة المحض  
 

 أهمية البحث و أهدافه : 
ما في لسي  و مازال استعمال الأدوات اللبية اليدوية في تحضير الأقنية الجذرية أثناء المداواة اللبية  هو الشائع 

الأقنية المنحنية, و مع ظهور الأدوات المصنوعة من النيكل تيتانيوم أخذت هذه الأخيرة  تأخذ مكان الأدوات  
 نية . المصنوعة من الستانلس ستيل في تحضير الأقنية المنح

ة اليدوية المصنوعة من الستانلس ستيل و تلك            الأدوات اللبي  ه انكسار و تشو  لى مقارنة إالدراسة  تهدف هذه  
 .في تحضير الأقنية الجذرية المنحنية لأسنان مقلوعة ر طول العملمع تغي   المصنوعة من النيكل تيتانيوم

ة اليدوية المصنوعة من ه ل يوجد اختلاف بين الأدوات اللبي  التي سنختبرها في هذا البحث أن   العدمتقول فرضية 
 :لس ستيل وتلك المصنوعة من النيكل تيتانيوم من حيثنالستا

  .ر طول العمل أثناء التحضيرتغي   .5
 هة  أثناء التحضير.عدد الأدوات المكسورة و المشو   .4
 

 : هومواد طرائق البحث
   البحث : نةتحضير عي 
ة سليمة مع قناة واحدة منحنية على ة وسفلي  نت أرحاء علوي  تضم   مقلوعاً  اً بشري   اً سن  24)  نة البحث من )عي   تفتأل  

 جراء البحث .إتاريخ شهر من أ 3( خلال NaCl : 0,9%الين الفيزيولوجي ) حفظ الأسنان في محلول الس   تم   , الأقل  
 ن معايير اختيار الأسنان : تتضم  

 أرحاء دائمة ذات تيجان  سليمة و مكتملة  الجذور
 امتصاص جذري مرئي  أي  عدم وجود 

 منحنية  وجود قناة واحدة على الأقل   
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 ية سابقةمعالجة لب   أي  عدم وجود 
 (  حتى الذروة  Mani)شركة  #10قنية جذرية نفوذة بالقياس أ
فتح  جامعة تشرين. حيث تم  -كلية طب الأسنان-الأسنانقسم مداواة ة لهذا البحث في العملي   الإجراءات تتم   

مبرد ثم النفوذ ضمن القناة المنحنية المطلوبة حتى الوصول للذروة بة, نابل الماسي  باستعمال الس   سن   كل  ل ةالحجرة اللبي  
K  10القياس # (شركة  إنتاجMani  حيث اختيرت قناة واحدة لكل )   العمل د طول بعد ذلك حد   نة.من العي   سن

و المبرد ضمن القناة المطلوبة حتى ظهور المبرد من الثقبة الذروية,  إدخال حيث تم   # 10قياس  Kباستعمال المبرد
نة و من العي   سن   تحديد طول العمل لدى كل   , حيث تم  ملم 5منه  عندها يكون طول العمل هو الطول الناتج مطروحاً 

 . ( Dentsplay-Millfellerشركة ) إنتاج( Endo Ruler - Stainless Steelة دقيقة )ذلك باستعمال مسطرة لبي  
(  ( Detax Futureبعيليكون المستعمل في مواد الط  ضمن قالب من الس  نة من العي   سن   وضع كل   تم  بعد ذلك 

ة من جهة و لسهولة العمل جل الحصول على صور شعاعي  للحفاظ على وضع ثابت للأسنان من أ وذلك( ,5شكل )
 . من جهة أخرى 

 
 نات الأسنان موضوعة ضمن القوالب السيليكونية( عيّ 1شكل )

 
ة جراء صورة شعاعي  عن طريق إ الأقنية شعاعياً  انحناءتحديد انحناء الأقنية الجذرية و مقدار نصف قطر  تم  

 جراء التصوير . إضمن القناة المنحنية ثم  #15ة قياس قبل التحضير و ذلك بوضع الأداة اللبي  
 (Cannon)شركة Scannerالحاسوب عبر جهاز ماسح خاص   إلىة عاعيور الش  نقل جميع الص   بعد ذلك يتم  
 عاعية, لنقوم بعدها بتحديد انحناء جميع الأقنية الجذرية المدروسة ور الش  صحيحة للص   أبعادبحيث يحافظ على 

Curvature ) ) النحناءو مقدار نصف قطر  ((Radius     ور الشعاعية على برنامج حاسوبي وذلك بتحليل الص
 . ( 4) ( الشكل(AutoCad2013(  برنامج Schafer) 2002 (  )23حسب 

https://www.pattersondental.com/Supplies/ProductFamilyDetails/23537
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 ((AutoCad 2013برنامج  –طريقة تحديد انحناء القناة الجذرية شعاعيا  (2الشكل )

  
على مقدار  و ذلك اعتماداً N1=N2=12 ) )  نة البحث عشوائياً إلى مجموعتي بحثي  تقسيم الأسنان في ع تم  
بين مجموعتي  إحصائياً  م  عدم وجود اختلاف مه د منالتأك   وتم  , ) ملم(  النحناء) درجة ( و نصف قطر  النحناء

كما في نتين مستقلتين  يلع ( t-student)جراء اختبار و نصف قطره ( وذلك بإ النحناءالبحث )من حيث مقدار 
 النحناءبين مجموعتي البحث من حيث مقدار  اً إحصائي   م  مه و بالتالي يمكننا القول بعدم وجود اختلاف .( 5الجدول )

مجموعتي البحث  أي أن   (  ( P  > 0,05بتحضير الأقنية حيث  و ذلك قبل البدء   النحناءقطر و نصف 
 . الأقنيةمتجانستين من حيث خصائص انحناء 

 
 نة البحث( يظهر خصائص عيّ 1الجدول )

 
 نظام التحضير

 النحناء قبل التحضير )درجة (
 لنحراف المعياريا المتوسط الحسابي

 نصف قطر النحناء )ملم(
 المعياري المتوسط الحسابي  النحراف

 (SSنظام ستانلس ستيل )
N1 = 12 ) ) 

21,70 8,80 7,40   2,24 

 (Ni-Ti) نظام نيكل تيتانيوم
N2 = 12 ) ) 

26,70                  9,96 6,93 1,28 

 P-value)) P  > 0,05 P  > 0,05قيمة 
 
   ة :ة تحضير الأقنية الجذري  تقني 
 الآتي :ة للأسنان وفق الجذري   وتوسيع الأقنية تحضير تم  
 ( N1=12) :المجموعة الأولى  .5
 K-Flexicut  اليدوية المصنوعة من الستانلس ستيلة اللبي  ة باستعمال الأدوات تحضير الأقنية الجذري   تم  

خراج ثم إ درجة (  541-91 ) حيث أجري توسيع الأقنية بحركات دوران مع عقارب الساعة Mani)شركة  إنتاج)
خراج للأداة تم   وذلك حتى الوصول لكامل طول العمل ,ثم   الأداة  رت الأقنية .وقد حض   نفسها البرد بحركات إدخال وا 

 . 30# إلى قياس  حتى الوصول15# بالأدوات اللبية على التتالي من القياس 
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 ( N2=12) المجموعة الثانية : .4
-Ni-Ti : Kاليدوية المصنوعة من النيكل تيتانيوم  ةاللبي   تحضير الأقنية الجذرية فيها باستعمال  الأدوات تم  

File (شركة  إنتاج(Mani  و بذات حيث أجري توسيع الأقنية بنفس طريقة التوسيع التي أجريت في المجموعة الأولى
 .  أيضاً 30# قياس الوذلك حتى الوصول إلى التسلسل 
 جميع قد استعُملت  ولتلائم انحناء القناة. وذلك ة جميعها قبل  استعمالها  في التحضيرالأدوات اللبي   حني تم  
كلوريد الصوديوم  غسل القناة بمحلول هيبو  أداة تم   ل  وبعد ك ,نة من العي  ثلاث أقنية على الأكثر تحضير الأدوات ل

NaOCl5,25%   حيث أدخلت , ذات نهاية رأسية مفتوحة(  و (28 محقنة كوجها قناة وباستعمال مل لكل  1بمعدل
 . الباحث نفسه ير جميع الأقنية من قبل تحض وقد تم  , ضمن القناة إلى أكثر عمق ممكن الإبرة

تقييم التغير الحاصل في طول العمل نتيجة التحضير , و ذلك بقياس طول  تم   من تحضير الأقنية النتهاءبعد 
 السابقة نفسها . حيث اعتبر  كل  ة و بالمسطرة اللبي   #30العمل الناتج عن التحضير باستعمال الأداة الأخيرة  قياس 

النقص في طول العمل مادون ذلك لم  اأم  ر في طول العمل , نقص في طول العمل أكثر من نصف ميليمتر هو تغي  
ي لتحر   بالإضافةتسجيل عدد الأدوات المكسورة أثناء التحضير  كما تم  في طول العمل أثناء التحضير .  راً يعتبر تغي  

 حضير . هة نتيجة الت  عدد الأدوات المشو  
 : التحليل الإحصائي 
 جراء اختبارو ذلك بإ,   15صدارالإحصائي إ  SPSSباستخدام برنامج  إحصائياً تحليل النتائج  تم  

test)  -s exact ,Fischer  )  ,  0,05= دللةاعتماد مستوى  حيث يتم)P(    الختبارات بالنسبة لجميع
 الإحصائية
 

 النتائج و المناقشة : 
 :  ر طول العمل أثناء التحضيرمن حيث تغي   Ni-Ti )و   SSالتحضير )مقارنة بين نظامي  .1

ر في تغي   بالمقابل لم يحصل أي   فقط SSتحضيرها بنظام  ر في طول العمل لدى ثلاثة أسنان تم  حصل تغي  
 م  فرق مه أي, لم تظهر نتائج تحضير الأقنية المنحنية   ( 4الجدول )   Ni-Tiطول العمل أثناء التحضير بنظام 

ر في طول العمل و الناتج عن استعمال و ذلك  من حيث التغي  اليدويين Ni-Ti  و   SS بين نظامي    إحصائياً 
 ( . P=0,73 ة  حيث ) الأدوات اللبي  
 

 الناتج عن التحضير من حيث تغير طول العمل Ni-Ti )و   SSالتحضير )مقارنة بين نظامي ( 2الجدول )
 SSنظام   نظام التحضير

(N1=11) 
 Ni-Tiنظام  

N2=12)) 
 قيمة اختبار

Fischer s exact 
 P valueقيمة :

 
عدد حالت تغير 

 طول العمل
3 

27,2%)) 
0 

0%)) 
0.108 P = 0.73 
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 انكسار و تشوه الأدوات :  من حيث Ni-Ti )و   SSالتحضير )مقارنة بين نظامي  .2
نظام لتحضير كامل أسنان العينة حيث أصبح  ة من كل  ( أداة لبي  16استخدام ) تم   بشكل عام   

(N1=N2=16) . حالة انكسار أدوات بنظام  أيأثناء تحضير الأقنية المنحنية لم يحصلNi-Ti  في حين حصل
بين نظامي التحضير من   إحصائياً  م  لم يظهر أي فرق مه ( , لكن3الجدول ) SS( بنظام #25انكسار أداة واحدة ) 

 ( .P = 0,617حيث عدد الأدوات المكسورة أثناء تحضير الأقنية المنحنية حيث ) 
نتيجة التحضير   SS مقابل أربع أدوات    Ni-Tiة من الأدوات اللبي   داتينه بأو من ناحية أخرى حصل تشو  

اليدويين من حيث Ni-Ti  و SS بين نظامي اً حصائي  إ م  يكن هناك أي فرق مهرغم من ذلك لم (, و على ال3الجدول )
 ( .  P = 0,52أثناء تحضير الأقنية المنحنية حيث ) (4)الشكل  ه الأدواتتشو  

 
 ه الأدواتانكسار و تشوّ  من حيث Ni-Ti )و   SSالتحضير )مقارنة بين نظامي ( 3الجدول )

 SSنظام   نظام التحضير
(N1=16) 

 Ni-Tiنظام  
N2=16)) 

 قيمة اختبار
Fischer s exact 

 P valueقيمة :

 1 عدد الأدوات المكسورة
(6,25%) 

0 
0%)) 

0,5 P = 0,617 

 4 عدد الأدوات المشوهة
25%)) 

2 
(12,5%) 

0,48 P = 0,52 

 

 
 حضيرنتيجة التّ ة يّ لبّ ه أداة ( تشوّ 2الشكل )

 
 : المناقشة

 أهم أهداف تحضير الأقنية أثناءالتحضير من  أثناء الجذرية الأصلي للقناةالتشريحي كل يعتبر الحفاظ على الش  
حيث استعملت الأدوات اللبية اليدوية . ( 24) ( 5992اللبية   الأسنانلمداواة  الأوروبية) حسب الجمعية المداواة اللبية 

 حداث شذوذات كثيرة في تشريح الأقنية, لكن ذلك قد ترافق بإ الجذريةالستانلس ستيل و لفترة طويلة في تحضير الأقنية 
زيادة في انكسار الأدوات و تشوهها  قد سببو هذا ما بسبب عدم مرونة الأدوات , و لسيما المنحنية منهاالجذرية 

 بالإضافةسرا  المرنة أصبح الحفاظ على سلامة تشريح الأقنية أكثر ي. و مع ظهور الأدوات اللبية نيكل تيتانيوم  أيضا
 لسهولة العمل و سلامة الأدوات  . 
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 من خلال دراسات تتم على أقنية مصنعة من تحضير الأقنية الجذرية  أمانة و يدراسة فعالبشكل عام يتم 
أسنان مقلوعة في هذه  اختيارتتم على أسنان بشرية مقلوعة ذات أقنية منحنية . و قد تم  أوالمناسب  بالنحناء الأكريل
الحالة السريرية و الطبيعية تماما و من كافة النواحي . و قد تم اختيار  دراسة  من مماثلةو ذلك لما تتميز به  الدراسة

الدهليزي اللساني وهذا ما بالتجاه الأقنية الأنسية للأرحاء الأولى العلوية و السفلية حيث تظهر هذه الأقنية غالبا انحناء 
 .   (25مع  اغلب البحوث التي شملت الأسنان البشرية المقلوعة) يتواكب

لقد تم اتباع الطريقة التقليدية القياسية في تحضير الأقنية الجذرية المنحنية  أثناء البحث  مع استبعاد تقنية  
Step-back    ستيل غير المرنة تسبب  ان هذه التقنية عندما تستعمل مع الأدوات ستانلس أثبتت, لأن الدراسات قد
 ( . 26,14في الأقنية الجذرية  المنحنية )واضحة ة و شذوذات يتغيرات تشريح

حدوث ثلاث حالت تغير في طول العمل أثناء تحضير الأقنية المنحنية بالأدوات اللبية  الحاليةالدراسة أظهرت 
حالة عند استعمال أدوات النيكل تيتانيوم . و رغم ذلك لم يلاحظ وجود أي فرق  أيستانلس ستيل , مقابل عدم حدوث 

 4115و زملاؤه عام  Garip إليهبخلاف ما توصل بين النظامين من حيث تغير طول العمل  , و ذلك  إحصائياهام 
المحافظة على طول  من حيثالأدوات اليدوية نيكل تيتانيوم قد كانت أفضل من الأدوات ستانلس ستيل  أنلذي أكد ا

دراستهم على أقنية مصنعة من  إجراء إلى. قد يكون ذلك عائد  (19)تحضير الأقنية الجذرية المنحنية أثناء العمل
ومن جهة   بالإضافة إلى الختلاف في حجم العينة .مقلوعةبشرية هذه الدراسة على أسنان  الأكريل  في حين أجريت

و التي أكدت أيضا أن أدوات النيكل  5991و زملاؤه عام   Gambillتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  أخرى ل
أن  العتبار( , مع الأخذ بعين 27)مع الستانلس ستيل  مقارنة لأفضعلى طول العمل بشكل  أيضاتيتانيوم قد حافظت 

 .  الأقنية في التحضير انحناءالدراسة الأخيرة لم تراعي 
 عدم وجود أي اختلاف بين النظامين اليدويين نيكل تيتانيوم و ستانلسمن جهة أخرى أظهرت نتائج الدراسة 

( ستانلس ستيل أثناء التحضير #25ستيل  من حيث عدد الأدوات المكسورة , حيث حصل انكسار لأداة واحدة فقط )
التحضير بأدوات ستانلس ستيل   أثناءالقياس السابق  إلىالحاجة المستمرة للعودة  إلىقد يكون ذلك عائدا في هذا البحث 

على الرغم أن  (28)( Bishop K, Dummer PM 1997راسة ل )تتفق مع د دون النيكل تيتانيوم . و هذه النتائج 
بالإضافة  ((modified double-flared techniqueالدراسة الأخيرة قد اعتمدت على تقنية تحضير يدوية مختلفة 

 . ن دراستهم تمت على أقنية مصنعة من الأكريلإلى أ
بشكل عام ل يوجد فرق بين النظامين المدروسين من حيث تشوه الأدوات نتيجة  و أخيرا لحظت الدراسة أنه

نية و أن التحضير بأكمله قد أنجز من قبل باحث واحد و بنفس التق العتبارتحضير الأقنية المنحنية , مع الأخذ بعين 
 الترتيب من حيث التعامل مع الأدوات.

 
 وصيات : التّ و  الاستنتاجات

 :  الاستنتاجات
 راسة الحالية نستطيع القول :اعتمادا على نتائج الد  

من  نيكل تيتانيوم  تلك المصنوعة أوة اليدوية  المصنوعة من ستانلس ستيل يوجد فرق بين الأدوات اللبي   ل -5
 تحضير الأقنية الجذرية المنحنية . أثناءر في طول العمل من حيث التغي  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gambill%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8935064
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bishop%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9477791
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و تلك المصنوعة من الستانلس مصنوعة من النيكل تيتانيوم ل يوجد اختلاف بين الأدوات اللبية اليدوية ال -2
 .تحضير الأقنية الجذرية المنحنية أثناءهة المتشو   أوستيل من حيث عدد الأدوات المكسورة 

 
 التوصيات : 

 ة للقلع . ة كأن تكون الأسنان معد  ي  راسات على حالت سرير مثل هذه الد  جراء إ -5
و بمجال  النحناءدة من حيث درجة نة محد  ل اختيار عي  يفض   مستقبلاً أثناء دراسة تحضير الأقنية المنحنية  -4
, نسبة الخطأ نة المدروسة و بالتالي تقليل المعياري الحاصل في العي   النحرافراسة و ذلك لتقليل جراء الد  لإصغير 

 حيث لحظت الدراسة الحالية وجود انحراف معياري كبير لقيم انحناء الأقنية المدروسة .  
 ة التنظيف . جراء دراسة للمقارنة بين الأدوات المدروسة في هذا البحث من حيث فعالي  إ -3
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