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 ممخّص  
 

كان اليدف من ىذه الدراسة التجريبية تقييم أثر وجود دعامة إضافية عمى ثبات التعويض الجزئي الثابت وذلك 
وكذلك قارنت دراستنا بين المادتين المستخدمتين في إلصاق  ,ي فوسفات الزنك والبولي كربوكسيلاتإسمنتباستخدام 

رازاكو بدعامتين ) الضاحك الثاني السفمي الأيمن الجسور وقدرتيما عمى التثبيت, تم تحضير جسور عمى أسنان ف
 ,والرحى الثانية السفمية اليمنى وكان السن المفقود الرحى الأولى السفمية اليمنى( لاستقبال تعويض ثابت معدني كامل

 لتصمب.ذاتي االوتم استنساخ أربعة وعشرين مثالًا من الفرازاكو بواسطة الطبعات المطاطية التي صبت بواسطة الأكريل 
, قسمت ىذه المجموعة إلى فئتين متساويتين ,من ثلاث قطع تم تصنيع أربعة وعشرين جسراً كل منيا مؤلفٌ 

بولي كربوكسيلات وقيست قوة التثبيت بواسطة  إسمنتفوسفات الزنك وألصقت الثانية ب إسمنتألصقت الفئة الأولى ب
الإحصائي أظيرت النتائج أن قوة فك الالتصاق لمفئة الأولى من ستيودنت  tجياز الاختبارات العام. وباستخدام اختبار 

 كغ. 81.71كغ والفئة الثانية  38.12ىذه المجموعة 
, تمت إضافة دعامة أخرى عمى مثال الفرازاكو ذي الدعامتين الأوليتين ىي الضاحك الأول السفمي الأيمن

ن جسراً كل جسر مؤلف من أربع ليا أربعة وعشرو  , صنعواستنسخ منو أربعة وعشرين مثالًا بنفس الطريقة السابقة
بولي  إسمنتفوسفات الزنك وألصقت الفئة الثانية ب إسمنتقسمت لفئتين متساويتين ألصقت الفئة الأولى ب, قطع

وكانت النتيجة أن المعدل الوسطي لقوة فك الالتصاق  ,كربوكسيلات وقيست قوة التثبيت بواسطة جياز الاختبارات العام
 كغ لمفئة الثانية. 33.12كغ لمفئة الأولى و  37.18

 إسمنتوأن مادة , بينت نتائج الاختبار أن وجود دعامة إضافية قد زاد بشكل جوىري قوى الثبات لمتعويض
 فوسفات الزنك ىي أفضل من بولي كربوكسيلات في تثبيت التعويضات الثابتة.

 
 اتسمنتالإ ,التعويض الجزئي الثابت ,الثبات ,دعامة إضافية :الكممات المفتاحية
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  ABSTRACT    

 
The purpose of this experimental study was to evaluate the effect of adding an extra 

abutment on retention of fixed partial denture by using Zinc Phosphate cement and 

polycarboxylate cement. Our study also compares between these two materials we used to 

cement the bridges and there retention ability. 

Two abutments were prepared of Acrylic teeth (The second right premolar, the 

second right molar, and the missing tooth was the First right molar) to receive cast metal 

complete fixed denture. Twenty four copies were made from the master cast using rubber 

impressions and then they were filled with self cured acrylic resin. 

Twenty four Bridges were made, each one consists of three pieces and divided to 

two equal groups (of 12). the First group cemented with Zinc phosphate cement and the 

second with polycarboxylate cement. The retention value was measured using Instron 

Universal Testing Machine. By using t student test analysis the results showed that the 

retention force of zinc phosphate cement in this group was 38.12kg and it was 81.71kg for 

polycarboxylate cement. 

After adding an extra  abutment to the two initial abutments (the first right 

premolar). Twenty four copies were made from the master cast and twenty four Bridges 

were fabricated, each one consist of four Units, divided to two equal groups.  

The First group was cemented with Zinc phosphate cement and the second with 

polycarboxylate. Tensile strength was measured using Instron Universal Testing Machine. 

The results showed that the retention force of zinc phosphate cement in this group was 

37.18kg and it was 33.12 kg for polycarboxylate cement. 

Due to the limitations of this study two results were detected: the first is that the 

presence of extra abutment increased significantly the retention force. The second is the 

retention value of Zinc phosphate cement was significantly greater than polycarboxylate 

cement. 
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 مقدمة:
ذكر بعض الباحثين أنو لا معنى لمتعويضات الثابتة إلا إذا كانت ثابتة ومستقرة فوق دعاماتيا السنية, لأن 

التثبيت ميما كان ملائما وموافقا لمحيوية المبية ومقبولا بيولوجيا من قبل الحفرة الفموية لا يؤمن الإلصاق بين  إسمنت
المرممة والدعامة تمك الخاصة الضرورية في تثبيت المرممات والمثبتات, ليذا فإنو يجب عمينا الاعتماد عمى أشياء 

كل اليندسي لتحضيراتنا السنية, وبيذه الوسيمة فقط نستطيع تأمين أخرى ذات طبيعة ميكانيكية وذلك بالاىتمام بالش
الثبات والاستقرار لمرمماتنا السنية فوق دعاماتيا, لذلك كان لابد من البحث عن الوسائل التي تساعد في زيادة 

 (.3008التثبيت)سويد,
الارتفاع وعوامل إضافية ىناك عوامل أساسية تساعد عمى التثبيت كميلان الجدران وسعة السطح والمساحة و 

أحد ىذه العوامل وىو سعة  عمىتساعد عمى التثبيت مثل الميازيب والحفر العمبية والآبار, لقد ألقت دراستنا الضوء 
 السطح لبحث مدى الاستفادة منو من حيث زيادة ىذه السعة من خلال دعامة إضافية 

قوة  فيمية في العيادات السنية وأثر ىذا الضم دعامة أخرى( إلى التعويض وىو الشائع في ممارستنا اليو  )
 سمنتالثبات )أي إضافة مساحة من خارج الدعامات الأساسية( وذلك من خلال دراسة تجريبية باستخدام نوعين من الإ

 لا يممكان خاصة الارتباط الكيميائي بالدعامات.
تبين أن لكل تعويض خط إدخال أظيرت كثير من الدراسات السابقة منذ زمن بعيد أىمية سعة السطح حيث 

محدد ويعتمد الثبات عمى طول خط الإدخال وبصورة أكثر دقة عمى مساحة سطح التزلق بين المرممة أو المثبتة 
وتيجان الأرحاء أكثر  ,وعميو فإن الجدران المحورية ذات الطول الأكبر تمنح ثباتا أكبر من الجدران القصيرة ,والدعامة

 الثبات فيك ذات الميلان المشابو كما أن السطوح الطاحنة لا تؤثر ثباتا من تيجان الضواح
 (REISBICK, M.H, SHILLINGBURG, H.T. 1975) ,كما أن بعض الدراسات 

(ASSIF, D, AZOULAY, S, GORFIL, C. 1992)  أظيرت أن الثبات كان يعتمد عمى كمية المنطقة المثبتة
الثبات, كما أشار  فيي في الجزء الإطباقي لم يؤثر سمنتكما أن الغطاء الإ سمنتالمغطاة بالإ

إلى أن ثبات  (ISHIKIRIAMA, A, OLIVEIRA, J.F, VIEIRA, D.F, MONDELI J. 1981)بعضيم
ن بنفس الطول فإن الدعامة ذات القطر الأكبر تممك قدرة افإذا كانت لدينا دعامت ,التيجان يعتمد عمى قطر الدعامة

 تثبيتية أكبر.
  ,MARTINS-PINTO, M.G, PISANI-PROENCA J, ERHARDT, M.C) م وأشار بعضي

SPIELMANN, C, CASTILLO-SALM, D. 2008) المستخدم فإن  سمنتإلى أنو بغض النظر عن نوع الإ
 إسمنتمم. كما أن 2مم يؤدي لزيادة ممحوظة في متوسط قوى الثبات مقارنة بارتفاع التحضير 5التحضير بارتفاع 

فوسفات  إسمنتالإلصاق يمعب دوراً لا بأس بو في ثبات التعويضات, وبعض الدراسات السابقة تشير إلى أفضيمة 
 (3008بولي كربوكسيلات )سويد, إسمنتالزنك, ودراسات أخرى أشارت إلى أفضمية 

 (MOWAFY, O.M, FENTON, A.H, FORRESTER, N, MILENKOVIC, M.,1996)  

(REDDY, M.H, RAGHUNATH, REDDY, V.V, SUBBA, BASAPPA, N. 2010).   

من خلال ما تقدم من الدراسات السابقة تبين أنو من المفيد إجراء بحث تجريبي يمقي الضوء عمى أثر وجود 
سمنتفوسفات الزنك و  إسمنتىما  سمنتدعامة إضافية باستخدام نوعين من الإ   بولي كربوكسيلات. ا 

(OMAR, R. 1988)(CRAIG, R.G, POWERS, J.M. 2002)(PHILIPS, ANUSAVICE, K.J., 1996)  

(SHILLINGBURG, H.T, HOBO, S, WHITSETT, L.D, JACOBI, R, BRCKETT, S.E., 1997).   
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في الثبات وكان أحد  سمنتفي الثبات دفعنا لمبحث عن دور الإ سمنتكما أن التناقض في أىمية دور الإ
 .مبررات عمل ىذه الدراسة

 
 : البحث وأىدافوأىمية 
 ييدف ىذا البحث إلى: .8
ثبات الجسر المكون من أربع قطع )ثلاث دعامات ودمية( بمقارنتيا  فيدراسة أثر زيادة دعامة إضافية  .3

 أي ثلاثة قطع.  ن ودمية(ادون دعامة إضافية )دعامت بجسر
سمنتفوسفات الزنك و  إسمنتدراسة مقارنة بين  .2 بولي كربوكسيلات من ناحية ثبات التعويضات الممصقة  ا 

 .بيما
 

 :موادهو  طرائق البحث
 الأدوات والمواد المستخدمة:

 فرازاكو .8
 أسنان أكريمية لاستخداميا كدعامات .3
 W.Hقبضة صناعية معوجة من شركة  .2
وسنابل شاقة لتحضير السطح  ,سنابل ماسية مخروطية ناعمة ذات رأس مدور لتحضير السطوح الجانية وخط الإنياء .2
 (MANI, INC.- Japanشركة ®DIA-Burs)نوع وسنابل فصل رفيعة من  ,الطاحن

 (USA Inlay Wax 1501–)شمع صب نوع  .5
 منحتة .7
 ( YETI Dental – Germanyشركت ®COBAVEST) مادة كاسية نوع  .1
 (Vannini –Italyشركت  ®Protesil)مواد طبع مطاطية سيميكونية بالتكثيف من نوع  .1
 ( ED GmbH – Germanyمه شركت®Cinaloy  )خميطة معدنية من نوع  .7

 سنابل رؤوس إنياء المعدن .80
 سباتول -لوح زجاج .88
 أداة قياس المسافات )بيكوليس( .83
 (SpofaDental, Kerr Companyمه شركت  ®ADHESOR)ووع  فوسفات الزنك إسمنت .82
 SpofaDental, Kerrمه شركت  ® ADHESOR) بولي كربوكسيلات الزنك نوع  إسمنت .82

Company) 
 لصب الطبعات ( Vertex Dental -Netherlandمه شركت®ResPAL)مواد راتنجية نوع  .85
 وتم تحديثو أكثر من مرة. 8717بريطاني الصنع  Instronجياز الاختبارات العام نوع  .87

 طرائق البحث:
ثمانية وتألَّفت عيِّنة البحث من  ,تمت ىذه الدراسة في الجامعة السورية الخاصة واستغرق إتماميا ستة أشير

تم تقسيميا إلى  (®Cinaloy)جسراً سفمياً أيمناً مصنعاً من خميطة معدنية من نوع نيكل كروم باسم تجاري  وأربعين
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المجموعة الأولى تكونت من أربعة وعشرين جسراً بدعامتين ىما الرحى الثانية السفمية اليمنى والضاحك  :مجموعتين
مم وىي جسور متماثمة من حيث الدعامات 83الأيمن مع فقد الرحى الأولى السفمية اليمنى بمسافة تبمغ الثاني السفمي 

أما المجموعة الثانية فتكونت من أربعة وعشرين جسراً  ,ومسافة الفقد حيث جرى استنساخيا بواسطة الطبعات المطاطية
دعامة إضافية ىي الضاحك الأول السفمي  إليياأضيف ليا نفس الدعامات ومسافة الفقد في المجموعة الأولى السابقة و 

 الأيمن حيث جرى استنساخيا بواسطة الطبعات المطاطية.
 : تييئة الأسنان وتحضيرىا

 

 ن(:االمجموعة الأولى )دعامت
تم تحضير الضواحك السفمية الثانية والأرحاء الثانية السفمية اليمنى عمى أسنان اصطناعية من الأكريل )أسنان 

مع  W.Hفرازاكو(  لاستقبال جسور معدنية كاممة بحسب المبادئ الأساسية لمتحضير بقبضة صناعية معوجة ماركة 
حسب القواعد المتبعة لاستقبال مثبتة بوذلك , MANI, INC.- Japanشركة  DIA-Bursسنابل ماسية ناعمة نوع 

مم لمحدبات غير 8مم لمجدران المحورية أما السطح الطاحن فقد تم تحضير 8معدنية كاممة )كمية التحضير كانت 
 مم لمضواحك(.0.7مم للأرحاء وتقريبا  0.1مم لمحدبات الوظيفية وخط الإنياء شبو الكتف عرضو  8.5و الوظيفية

حسب بو  Vannini-Italyشركة  ®Protesilواسطة المواد المطاطية السيميكونية من نوع قمنا بأخذ طبعة ب
ثم صب , وىي مادة تتمتع بمرونة ممتازة وتغير قميل في الأبعاد ,تعميمات الشركة المصنعة عمى طريقة المرحمتين

وكما ىو معروف  ,بيا الجبس الطبعات بالراتنج بدلًا من الجبس لتجاوز المقاومة المنخفضة وسيولة الحت التي يتسم
 مناسب لطبع النماذج الدقيقة. Epoxy Resinفإن 

 مرحمة نسخ الأمثمة:
ذاتي التصمب البعد أن أخذنا الطبعة عمى مرحمتين وتأكدنا من جودتيا وضعنا كمية مناسبة من سائل الراتنج 

مسحوق الراتنج  العاجي ثم أضفنا كمية مقابمة من  Vertex Dental -Netherlandمن شركة ®ResPALنوع 
حسب تعميمات الشركة وأجرينا عممية المزج  في حنجور زجاجي وأغمقنا الحنجور كي لا يتبخر سائل بذاتي التصمب ال

عبأناه بمحقنة دون رأس وحقناه داخل حيز الدعامات فقط مع  ,وانتظرنا حتى وصل المزيج لممرحمة الخيطية ,الراتنج
وبعد تصميب الراتنج العاجي أتممنا بقية الطبعة  ,وانتظرنا حتى تم التصمب ,دوث فقاعاتاستخدام اليزاز الآلي لمنع ح

بنفس الطريقة السابقة فحصمنا عمى مثال قد Vertex Dental –Netherlandمن شركة ®ResPALبالأكريل الزىري
والصقل حتى لا يحصل  يحتاج إلى تشذيب وتمميع ماعدا الدعامات التي أجري عمييا في حالات قميمة بعض التنعيم

)المادة العازلة (لأنو تم نسخيا   die spacerاختلاف في أبعاد الدعامات لكافة العينات ودون أن نضع عمييا  
 بوجوده.

 مرة فحصمنا عمى أربعة وعشرون مثال من المجموعة الأولى )دعامتين(. 32وتم تكرار ىذه العممية عمى 
 

 دعامات(: المجموعة الثانية )ثلاث
أضفنا إلى الدعامات السابقة دعامة أخرى وىي الضاحك الأول السفمي الأيمن, وتم تحضيرىا لاستقبال مثبتة 

 معدنية كاممة بحسب المبادئ الأساسية لمتحضير.
عينة في المجموعة  32أجرينا نفس عممية الصب بالراتنج كما ورد في المجموعة الأولى وبذلك تم استنساخ 

 لمجموعة الثانية.عينة في ا 32الأولى و
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تم تقسيم كل مجموعة إلى , حسب الطرق المتعارف عمييابوتمت عممية الطبعات والتشميع والصب والتمميع 
من شركة  ®ADHESORفوسفات الزنك  إسمنتفئتين متساويتين كل منيا اثنا عشر جسراً تم إلصاقيا ب

SpofaDental, Kerr Company بولي كربوكسيلات  إسمنتواثنا عشر جسراً تم إلصاقيا بADHESOR®  من
 ات لا تتمتع بخاصية الارتباط بالنسج السنية.إسمنتوىي  SpofaDental, Kerr Company شركة 

 

 

 

 
 

 

 
 يظير بعض التعويضات عمى الأمثمة (1)الشكل رقم 

 اختبار الثبات :
والموجود في كمية الاليندسة  (3رقم ( )الشكل  Instronتم اختبار الثبات باستخدام جياز الاختبارات العام )

الجسر بالقوى المطبقة موازية لممحور الطولي لمدعامات بواسطة استخدام سمك ربط  الميكانيكية بجامعة دمشق, وكانت
أثناء شده ويحول دون تزلقو ولتكون قوة  في لكي يستقر السمك فيو افي منطقة الدمية حيث أحدثنا في أسفل الدمية ثمم

الدمية بالاتجاه الطاحن, وتم تطبيق قوى الشد من الصفر وتم زيادتيا تدريجيا حتى أظير الجسر المثبت أول الشد أسفل 
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وتم إعادة ىذه الإجراءات مع , انزياح لو عن الدعامات, وتم إيقاف الجياز وأخذت القراءة عند ظيور أول حركة لمجسر
غرام, وتم تسجيل قيمة قوى التثبيت  المقدرة  30ة ودقة الآل mm/min 2كل العينة, وكانت سرعة رأس الجياز  

 بالكغ.
 

 
 

 جياز الاختبارات العام بواسطة سمك يمر أسفل الدمية في الثمم المصنعبربط الجسر  (2)الشكل رقم 

 
 : النتائج والمناقشة

ثم تمّت دراسة تأثير عدد  ,تمّ قياس قوة فك الإلصاق )بالكغ( لكل جسر من الجسور المدروسة في عينة البحث
المستخدم كما تمت دراسة تأثير نوع  سمنتمقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( وفقاً لنوع الإ فيالدعامات المستخدمة 

 وكانت نتائج التحميل كما يمي: ,مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( وفقاً لعدد الدعامات المستخدمة فيالمستخدم  سمنتالإ
كغ( في عينة البحث وفقاً لنوع مقدار قوة فك الإلصاق )بال فيعامات المستخدمة دراسة تأثير عدد الد -8

 المستخدم: سمنتالإ
ستيودنت لمعينات المستقمة لدراسة دلالة الفروق في متوسط مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ(  Tتم إجراء اختبار 

عينة البحث, وذلك وفقاً  تة بثلاث دعامات فيبين  مجموعة الجسور المثبّتة بدعامتين اثنتين ومجموعة الجسور المثبّ 
 المستخدم وفي عينة البحث كاممةً كما يمي: سمنتلنوع الإ
 

  إحصاءات وصفية:
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والخطأ المعياري والحد الأدنى والحد الأعمى لمقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( في : 1)جدول رقم 

 المستخدم( سمنتوفقاً لعدد الدعامات المستخدمة ونوع الإعينة البحث 

 سمنتنوع الإ المتغير المدروس
 المستخدم

عدد الدعامات 
 المستخدمة

عدد 
 الجسور

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الخطأ 
 الحد الأعمى الحد الأدنى المعياري

مقدار قوة فك 
 فوسفات الزنك الإلصاق )بالكغ(

جسر بدعامتين 
 30 12 1.79 6.22 21.83 12 اثنتين

جسر بثلاث 
 44 14 3.27 11.33 29.71 12 دعامات
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بولي  إسمنت
 كربوكسيلات

جسر بدعامتين 
 25.5 12 1.58 5.48 17.67 12 اثنتين

جسر بثلاث 
 30 12 1.46 5.05 22.84 12 دعامات

عينة البحث 
 كاممةً 

جسر بدعامتين 
 30 12 1.25 6.11 19.75 24 اثنتين

جسر بثلاث 
 44 12 1.89 9.27 26.28 24 دعامات

 
  ستيودنت لمعينات فكانت عمى النحو التالي: Tأما نتائج اختبار 

 
ستيودنت لمعينات المستقمة لدراسة دلالة الفروق في متوسط مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( بين مجموعة الجسور  Tيبين نتائج اختبار : 2)جدول رقم 

 المستخدم وفي عينة البحث كاممةً ( سمنتالمثبّتة بدعامتين اثنتين ومجموعة الجسور المثبّتة بثلاث دعامات في عينة البحث، وذلك وفقاً لنوع الإ

المتغير 
 المدروس

 سمنتالإنوع 
 المستخدم

 tقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ المعياري 
 لمفرق

قيمة مستوى 
 الدلالة

 دلالة
 الفروق

 مقدار
قوة فك 
الإلصاق 
 )بالكغ(

 توجد 0.046 3.73 7.88- 22 2.111- فوسفات الزنك
 فروق دالة

بولي  إسمنت
 توجد 0.025 2.15 5.18- 22 2.404- كربوكسيلات

 فروق دالة

 توجد 0.006 2.27 6.53- 46 2.879- عينة البحث كاممةً 
 فروق دالة

 
المستخدم )فوسفات  سمنتميما كان نوع الإ 0.05يبين الجدول أعلاه أن قيمة مستوى الدلالة أصغر من القيمة 

% توجد فروق ذات دلالة 75بولي كربوكسيلات( وفي عينة البحث كاممةً, أي أنو عند مستوى الثقة  إسمنتالزنك, 
إحصائية في متوسط مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( بين مجموعة الجسور المثبّتة بدعامتين اثنتين ومجموعة الجسور 

وفي  بولي كربوكسيلات عمى حدة إسمنت عةفوسفات الزنك ومجمو  إسمنتالمثبّتة بثلاث دعامات في كل من مجموعة 
عينة البحث كاممةً, وبما أن الإشارة الجبرية لمفروق بين المتوسطات سالبة نستنتج أن قيم قوة فك الإلصاق )بالكغ( في 
مجموعة الجسور المثبّتة بدعامتين اثنتين كانت أصغر منيا في مجموعة الجسور المثبّتة بثلاث دعامات, وذلك في كل 

 وفي عينة البحث كاممةً. ةكربوكسيلات عمى حد إسمنتوعة فوسفات الزنك ومجموعة من مجم
مقدار قوة فك الإلصاق في عينة البحث وفقاً لعدد الدعامات المستخدمة  فيالمستخدم  سمنتدراسة تأثير نوع الإ
 وفي عينة البحث كاممةً:
ستيودنت لمعينات المستقمة لدراسة دلالة الفروق في متوسط مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ(  Tتم إجراء اختبار 

بولي كربوكسيلات في عينة البحث, وذلك وفقاً لعدد الدعامات  إسمنتبين مجموعة فوسفات الزنك ومجموعة 
 المستخدمة وفي عينة البحث كاممةً كما يمي:
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 إحصاءات وصفية:
 

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والخطأ المعياري والحد الأدنى والحد الأعمى لمقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( يبين  : 3)جدول رقم  
 المستخدم وعدد الدعامات المستخدمة ( سمنتفي عينة البحث وفقاً لنوع الإ

المتغير 
 المدروس

عدد الدعامات 
 المستخدمة

 سمنتنوع الإ
 المستخدم

عدد 
 الجسور

المتوسط 
 حسابيال

الانحراف 
 المعياري

الخطأ 
الحد  الحد الأدنى المعياري

 الأعمى

مقدار قوة 
فك الإلصاق 

 )بالكغ(

جسر بدعامتين 
 اثنتين

 30 12 1.79 6.22 21.83 12 فوسفات الزنك
بولي  إسمنت

 25.5 12 1.58 5.48 17.67 12 كربوكسيلات 

جسر بثلاث 
 دعامات

 44 14 3.27 11.33 29.71 12 فوسفات الزنك
بولي  إسمنت

 30 12 1.46 5.05 22.84 12 كربوكسيلات 

عينة البحث 
 كاممةً 

 44 12 2.00 9.80 25.77 24 فوسفات الزنك
بولي  إسمنت

 30 12 1.18 5.79 20.25 24 كربوكسيلات 

 
 ستيودنت لمعينات المستقمة: Tنتائج اختبار 

 
ستيودنت لمعينات المستقمة لدراسة دلالة الفروق في متوسط مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( بين مجموعة فوسفات  Tيبين نتائج اختبار  4:جدول رقم ( 

 ) بولي كربوكسيلات في عينة البحث، وذلك وفقاً لعدد الدعامات المستخدمة وفي عينة البحث كاممةً  إسمنتالزنك ومجموعة 

عدد الدعامات  المتغير المدروس
درجات  المحسوبة tقيمة  المستخدمة

 الحرية
الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ المعياري 
 لمفرق

قيمة مستوى 
 دلالة الفروق الدلالة

مقدار قوة فك 
 الإلصاق )بالكغ(

جسر بدعامتين 
لا توجد  0.096 2.39 4.17 22 1.741 اثنتين

 فروق دالة

لا توجد  0.068 3.58 6.87 22 1.918 جسر بثلاث دعامات
 فروق دالة

 توجد  0.022 2.32 5.52 46 2.374 عينة البحث كاممةً 
 فروق دالة

 

في كل من مجموعة الجسور المثبّتة  0.05يبين الجدول أعلاه أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من القيمة 
% لا توجد فروق 75, أي أنو عند مستوى الثقة ور المثبّتة بثلاث دعامات عمى حدةبدعامتين  اثنتين ومجموعة الجس

بولي  إسمنتذات دلالة إحصائية في متوسط مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( بين مجموعة فوسفات الزنك ومجموعة 
قيم قوة فك الإلصاق )بالكغ(, وذلك في كل من مجموعة الجسور  فيالمستخدم  سمنتولا تأثير لنوع الإ, كربوكسيلات
في عينة البحث. أما بالنسبة لعينة البحث  ث دعامات عمى حدةامتين اثنتين ومجموعة الجسور المثبّتة بثلاالمثبّتة بدع
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% توجد فروق ذات دلالة 75, أي أنو عند مستوى الثقة 0.05كاممةً فيُلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة أصغر من القيمة 
بولي كربوكسيلات  إسمنتعة فوسفات الزنك ومجموعة إحصائية في متوسط مقدار قوة فك الإلصاق )بالكغ( بين مجمو 

في عينة البحث كاممةً, وبما أن الإشارة الجبرية لمفرق بين المتوسطين موجبة نستنتج أن قيم مقدار قوة فك الإلصاق 
وذلك في عينة البحث , بولي كربوكسيلات إسمنت)بالكغ( في مجموعة فوسفات الزنك كانت أكبر منيا في مجموعة 

 .كاممةً 
 المناقشة:

 دعامة إضافية :ب علاقة الثبات
ثبات التعويض الجزئي الثابت )الجسور(  فيإن دراستنا المخبرية بحثت في تقييم أثر زيادة دعامة إضافية 

سمنتفوسفات الزنك و   إسمنت :وىما سمنتباستخدام نوعين من الإ بولي كربوكسيلات. كما بحثت دراستنا أثر  ا 
توسعت في مجال الثبات  استمرار لمعديد من الأبحاث والدراسات التي عدالثبات, ودراستنا ت فين يسمنتاستخدام ىذين الإ

YAN, G.E, ZHANG, Bao-wei.,2006))  الثبات مثل أىمية تحضير  فيوالتي درست عوامل كثيرة تؤثر
وكذلك أثر نوع السطوح الخارجية لمدعامات  (ASSIF, D, AZOULAY, S, GORFIL, C.,1992)الدعامات 

(TUNTIPRAWON, M., 1999)  وبنوع السطوح الداخمية لممثبتات(ZHANG, X.J, SHI, L.S, ZHU, 
H.S.,2008 )سمنتوكذلك أثر العوامل المتعمقة بالإ (WILLIAM, D.B, STEPHEN, K.N, ROMAN, 

C.,2002 .) كثير من الدراسات أمثال(REISBICK, M.H, SHILLINGBURG, H.T.,1975)  

(ASSIF, D, AZOULAY, S, GORFIL, C.,1992  الثبات فيبحثت أثر زيادة مساحة سطح الدعامات, 
ومعظميا بحث أثر زيادة مساحة سطح التحضير لمدعامة نفسيا. أما دراستنا فقد بحثت أثر زيادة سطح الدعامات عن 

ابي لقوة فك التصاق في المجموعة الأولى الفئة الأولى )استخدام طريق إضافة دعامة جديدة فوجدنا أن المتوسط الحس
كغ, ومتوسط قوة فك التصاق في المجموعة الثانية الفئة الأولى 38.12دعامتين فقط مع استخدام فوسفات الزنك( كان 

كغ, وكذلك كان متوسط قوة فك التصاق في 37.18)استخدام ثلاث دعامات مع استخدام فوسفات الزنك( كان 
كغ, ومتوسط قوة فك 81.71المجموعة الأولى الفئة الثانية )استخدام دعامتين فقط مع استخدام بولي كربوكسيلات( 

كغ. 33.12التصاق في المجموعة الثانية الفئة الثانية )استخدام ثلاث دعامات مع استخدام بولي كربوكسيلات( كان 
فوسفات  إسمنتفإن أعمى قوة لفك الإلصاق عند استخدام أما في عينات البحث كاممة بغض النظر عن عدد الدعامات 

كغ. ومتوسط فك  20بولي كربوكسيلات كانت  إسمنتكغ وأعمى قوة لفك الإلصاق عند استخدام  22الزنك ىي 
أما العينات التي  ,كغ 35.11فوسفات الزنك كانت  إسمنتالإلصاق في عينات البحث كاممة لمجسور التي ألصقت ب

ن وجود دعامة إضافية أكغ ومن النتائج السابقة نستطيع أن نستنتج  30.35ولي كربوكسيلات فكانت ب إسمنتألصقت ب
حيث زاد  ,المستخدم سمنتأو بتعبير آخر زيادة السطح عن طريق دعامة إضافية يزيد من الثبات بغض النظر عن الإ

كربوكسيلات وكذلك لكافة عينات البحث  بولي إسمنتفوسفات الزنك أو  إسمنتالثبات في العينات التي استخدم فييا 
فوسفات الزنك  إسمنتويمكننا القول إذا ما قارنا بين نسبة الزيادة عند استخدام , المستخدم سمنتبغض النظر عن الإ

سمنتو   فوسفات الزنك لعب دورا أكبر في زيادة الإلصاق. إسمنتن استخدام إبولي كربوكسيلات  ا 
 .Ishikiriamaودراسة   Assifودراسة Reisbick MH السابقة مثل دراسةودراستنا اتفقت مع الدراسات 

(REISBICK, M.H, SHILLINGBURG, H.T., 1975) (ASSIF, D, AZOULAY, S, GORFIL, C.,1992) 

(ISHIKIRIAMA, A, OLIVEIRA, J.F, VIEIRA, D.F, MONDELLI, J., 1981). 
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ن زيادة التثبيت يعود إلى زيادة مساحة إ :خرى يمكن القولوأيضا ومن خلال ىذا البحث التجريبي والأبحاث الأ
إن زيادة السطح قد تكون بزيادة قطر الدعامة أو ارتفاعيا ولكن  :وبعبارة أخرى ,السطوح عند استخدام الدعامة الإضافية

التثبيت يعني  من الممكن أن نستفيد من مساحة الدعامات الإضافية لزيادة التثبيت إذا ما كان ذلك ضروريا لأن فشل
بكل بساطة فشل التعويض الثابت, مع التأكيد عمى أن عممية ضم دعامة إضافية يجب أن يكون ضمن استطباب معين 
ولا يجوز المجوء إلى عممية الضم إلا عند الحاجة لو كما في حالات نقص الدعم الناتج عن طول الفقد الزائد او نقص 

ن عممية الضم تؤدي إلى استيلاك نسج سنية سميمة مع إمكانية إصابة طول الدعامات أو أسنان صغيرة الحجم, لأ
النسج المثوية المجاورة لمنطقة الوصمة بين الدعامة الأصمية والدعامة الإضافية, وبصورة عامة يجب أن نمجأ لمدعامة 

ات مثل ميلان الجدران الإضافية في حدود الاستطباب الخاص بيا. وكذلك عمينا الانتباه إلى كل العوامل المؤثرة الثب
إلى مساحة السطوح الجانبية, فإذا وجدنا أن ىناك ضعفا في الثبات يجب أن نمجأ  ضافةً ‘اللاصق  سمنتالجانبية والإ

ويمكن في كثير من الأحيان الابتعاد  ,لمعوامل الإضافية مثل الميازيب والحفر العمبية والآبار أو استخدام دعامة إضافية
تة والمجوء إلى وسائل تعويضية أخرى مثل التعويضات المتحركة أو زراعة الأسنان مثلًا إذا ما عن التعويضات الثاب

 وجدنا أن الثبات غير كافٍ.
 المستخدم في البحث: سمنتعلاقة الثبات بالإ

وقد أظيرت التحاليل الإحصائية, وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط مقدار فك الإلصاق بين مجموعة 
 بولي كربوكسيلات في عينات البحث كاممة. إسمنتفوسفات ومجموعة  إسمنت

كغ 38.12فوسفات الزنك إسمنتفي دراستنا وجدنا أن معدل فك الإلصاق لمجسور ذات الدعامتين عند استخدام 
 كغ, أما عند استخدام ثلاث81.71انبولي كربوكسيلات فإن المعدل الوسطي لفك الإلصاق ك إسمنتأما عند استخدام 

 إسمنتكغ, عند استخدام 37.18دعامات )دعامة إضافية( فقد وجدنا أن معدل فك الإلصاق ليذه الجسور كان 
 5كغ )الجدول رقم  33.12بولي كربوكسيلات فإن معدل فك الإلصاق كان إسمنتفوسفات الزنك أما عند استخدام 

 (.7ورقم 
 

 )الدعامتينيوضح قوى فك الإلصاق )الشد( لمجسور ذات : 5جدول رقم (

 مقدار فك الإلصاق)الشد( مقدر بالكغ المستخدم سمنتالإ تسمسل الأفضمية
 كغ 38.12 فوسفات الزنك إسمنت 8 

 كغ81.71 بولي كربوكسيلات  إسمنت 3
 

 )دعاماتاليوضح قوى فك الإلصاق )الشد( لمجسور ذات ثلاث  :6جدول رقم (

 الإلصاق)الشد( مقدر بالكغمقدار فك  المستخدم سمنتالإ تسمسل الأفضمية

 كغ 37.18 فوسفات الزنك إسمنت 8
 كغ33.12 بولي كربوكسيلات  إسمنت 3

التي أظيرت أن قيم قوى  8711عام  Omarأظيرت الدراسة الإحصائية أن دراستنا اختمفت مع دراسة 
ات الأخرى التي استخدميا سمنتفوسفات الزنك أبدت اختلافا جوىريا وبشكل أقل من الإ إسمنتالإلصاق عند استخدام 
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سمنتوىي  . كما اختمفت دراستنا مع دراسة .(OMAR, R. 1988)الزجاج الشاردي  إسمنت البولي كربوكسيلات وا 
Graig  إسمنت% من 20كربوكسيلات أكبر بحوالي  رت إلى أن قوى الإلصاق كانت لدى إسمنتالتي أشا 8772عام 

 8771عام  Shillinbergوكذلك اختمفت دراستنا مع (. CRAIG, R.G, POWERS, J.M. 2002)فوسفات الزنك 
(SHILLINGBURG, H.T, HOBO, S, WHITSETT, L.D, JACOBI, R, BRCKETT, 

S.E.,1997)  واختمفت دراستنا أيضاً مع دراسةPhillips  التي أشار فييا إلى أن قوى فك الإلصاق  8777عام
 ,PHILLIPS, ANUSAVICEفوسفات الزنك  سمنتبولي كربوكسيلات أفضل من قوى الشد لإ سمنتلإ

K.J.,1996)) . فوسفات  سمنتوأعتقد أن السبب في اختلاف دراستنا مع الدراسات السابقة التطور الذي حصل لإ
ة في تمك الدراسات. لقد الزنك في السنوات الأخيرة وكذلك ربما يعود السبب إلى اختلاف الأنواع التجارية المستخدم

بولي  إسمنتفوسفات الزنك عمى  إسمنتالتي أشارت إلى أفضمية  3008اتفقت دراستنا مع دراسة الدكتور سويد عام 
التي أشارت إلى أفضمية قوى الثبات  ئووزملا Mowafyوكذلك اتفقت دراستنا مع دراسة  .(3008كربوكسيلات )سويد,

 ولي كربوكسيلاتب إسمنتفوسفات الزنك عمى  سمنتلإ
 (MOWAFY, O.M, FENTON, A.H, FORRESTER, N, MILENKOVIC, M. 1996). 

بولي  سمنتالتي أشارت إلى أن قوى الثبات لإ 3080ن عام وآخري  Reddyوكذلك اتفقت دراستنا مع دراسة 
سمنتفوسفات الزنك و  سمنتكربوكسيلات أضعف من قوى الثبات لإ  الزجاج الشاردي ا 

 (REDDY, M.H RAGHUNATH, REDDY, V.V, SUBBA, BASAPPA, N., 2010.) 

بولي كربوكسيلات  إسمنتفوسفات الزنك عمى  سمنتن ىناك أفضمية لقوى الثبات لإإ :وبحدود دراستنا  نستطيع القول
 لا يتعمق ثباتو فقط بنوعيتو ولكن ىناك أمور أخرى إسمنتسواء كان التعويض بدعامتين أو ثلاث دعامات, ولأن أي 

وىذا الأمر يتعمق بكيفية المزج ونسبة السائل إلى المسحوق وكذلك  سمنت,تمعب دورا ىاما في التثبيت مثل تحضير الإ
كل تمك العوامل يجب الانتباه إلييا لموصول إلى  ,ي وغيرىاسمنتبتييئة الدعامات قبل التثبيت وكذلك سماكة الغشاء الإ

 ات.سمنتأفضل النتائج الخاصة بالإ
 

  :الاستنتاجات والتوصيات
 الاستنتاجات:

إن إضافة دعامة لمتعويض المؤلف من ثلاث قطع )دعامتين ودمية( يزيد من ثبات التعويض سواء كان  .8
 بولي كربوكسيلات. إسمنتفوسفات الزنك أو  إسمنتاللاصق  سمنتالإ

 بإسمنتفوسفات الزنك مقارنة  إسمنتنسبة زيادة التثبيت بوجود دعامة إضافية ىي أفضل عند استخدام  .3
 بولي كربوكسيلات.

 بولي كربوكسيلات. سمنتفوسفات الزنك أكبر من فك الإلصاق لإ سمنتإن قوى فك الإلصاق لإ .2
كل الاستنتاجات السابقة صحيحة عندما تكون حالة الأنسجة الداعمة لمدعامات خالية من كافة الإصابات  .2

 الدعم العظمي الكافي لمدعامات. والأمراض كون الدراسة التجريبية افترضت
  :التوصيات

 ثبات التعويض نقترح ما يمي: فيمن خلال دراستنا لموضوع الثبات بشكل عام وتأثير وجود دعامة إضافية 
 استخدام كافة الوسائل التي تمكن من تأمين الثبات بما فييا استخدام دعامة إضافية إذا كان ذلك ضرورياً. .8
 بولي كربوكسيلات إذا كان ذلك ممكناً. إسمنتلزنك لإعطاء الثبات المطموب مقارنة بفوسفات ا إسمنتاستخدام  .3
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, البحث عن وسائل تثبيت إضافية محافظة أكثر عمى النسج السنية السميمة إذا كان ذلك ممكنا )حفر عمبية .2
 ميازيب( بدلًا من استخدام دعامة إضافية, إذا كان يحقق الثبات المطموب., آبار

لمحالة السنية لممريض قبل اتخاذ القرار باستخدام الدعامات بالاعتماد عمى معرفة عممية نظرية  دراسة جيدة .2
 وعممية صحيحة وذلك لضمان نجاح المعالجة التعويضية الثابتة من حيث الثبات.
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